采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	用于重症患者的卧床检查、治疗等，具备称重系统，可用于患者提供的检测和记录、溶栓、离床报警监测、BMI值计算等。
	
	


