采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	专业性维护：每年两次预防性深度维护保养。

专业性监测：定期进行电气和能量检测以及校准。

专业性保障：由认证工程师提供服务，并使用原厂备件进行维修。

专业性评估：需要建立电子工单确认系统和年度维修维护档案。

增值服务：提供免费培训。提供免费的设备移机服务。

保修范围：确认保修服务覆盖差旅费、技术服务费和主机备件的维修维护。

快速响应机制：建立快速响应机制，以缩短设备故障到修复的时间，减少对医疗服务的影响。
	
	


